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感謝您選擇 Levina® 樂維耐 骨盆底肌電刺激器。本產品專為女性設計，旨

在幫助使用者在家中舒適且有效地『增強骨盆底肌群』及『舒緩骨盆部位疼

痛』。其工作原理是透過特定頻率的電刺激脈衝，刺激骨盆區域的神經及肌

肉纖維進而強健骨盆肌群與減輕疼痛。 

 

 

 

A good day is no accident 讓美好的一天沒有意外 

擁有更強健的骨盆底肌有什麼好處? 

骨盆底肌是一塊位於骨盆底部的核心深層肌群， 從恥骨延伸至尾椎及坐骨

間的肌群，可以想像成是一個吊床，支撐著你的生殖器官、膀胱以及直腸。

各種生活情境都可能消弱這些肌肉，例如懷孕、分娩、體重過重、手術或是

老化。透過使用本產品，您將可輕鬆地完成一系列引導練習並幫助您重新

強健骨盆底肌。 

 

給初次使用者的建議 

如果這是您第一次使用電刺激設備，您可能會有點擔心，這是很正常的。

本產品的設計相當注重品質及舒適度。您只需要完整閱讀本說明書並按照

正確的方式使用，您將獲得舒適有效的體驗。 

 

如果您在使用 產品期間有任何疑問，我們很樂意為您提供協助。您可以透

過造訪我們的網站或聯絡我們 

www.levina.com.tw 

service@levina.com.tw  
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產品簡介 
 

Levina® 樂維耐 骨盆底肌電刺激器的設計不僅適合醫護人員在醫事場所使用，也適合

一般民眾居家使用。透過無線遙控與刺激器搭配特製陰道探頭及皮膚電極，專門針對

『骨盆底肌群』進行刺激，達到『增強骨盆底肌群』及『舒緩骨盆部位疼痛』的功效，

進而改善使用者對於骨盆底肌群的控制力，可更有效地預防及治療各種因骨盆底肌損

傷、老化造成的失禁及疼痛問題。 

 

儘管骨盆底肌的衰弱或失禁漏尿很少會危及患者生命，但對社交、心理、家庭、職場、

身體和性生活皆會造成諸多負面影響。失禁不僅會降低生活品質，也限制了患者的社交

和生活選擇。根據資料統計，25 至 55 歲之間婦女當中約有 20%，55 歲以上約有 30%

左右，有不同程度的尿失禁，許多婦女產後開始出現漏尿的困擾，且隨年齡增加，骨盆

底肌逐漸老化或流失，尿失禁的情況會越明顯。 

 

本產品各項治療模式的參數是基於臨床實證及研究而組成。為了達到最好效果，使用本

產品時也必須保持良好的生活習慣，包括日常作息、排尿習慣、骨盆訓練及均衡飲食。

為了將機器發揮最大使用功效，請在使用前先閱讀說明書。 

 

誰可以使用此設備 

樂維耐 骨盆底肌電刺激器旨在幫忙希望改善以下問題的女性:  

• 應力性尿失禁 (咳嗽、打噴嚏、腹壓增加導致的漏尿) 

• 急迫性尿失禁 (急尿、頻尿、膀胱過動引起的不自主漏尿) 

• 混合性尿失禁 (同時有應力性與急迫性兩種類型的漏尿) 

• 骨盆疼痛管理 (因骨盆肌群衰弱引起的下腹與背部區域疼痛)  

• 自然老化與年齡相關的陰道和骨盆底肌肉鬆弛和衰弱 (骨盆底肌肉鬆弛或脫垂) 

• 希望透過電刺激來輔助凱格爾運動以強化私密處力量，改善性生活、加速產後恢復 
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產品特色 

• 非藥品、非植入式、無副作用的失禁治療電刺激器 

• 4 大治療模組分別為『疼痛舒緩』、『失禁治療』、『骨盆訓練』以及『放鬆恢復』 

• 共有 18 種敘述式選單，告別傳統數字選單，精準選用最適合的模式 

• 視覺化中文界面，簡單易操作 

• 無線遙控與輕量化穿載式設計，不受導線干擾而限制移動 

• 雙通道輸出，99 階精細劑量控制，依個人敏感感受，可微調至最舒適有效的強度 

• USB Type C 高效鋰電池充電設計 (充飽電可使用 12-15 個療程) 

• 磁吸式電極採高傳導鍍銀塗層與高品質親膚水膠，提供更均勻舒適的電刺激體驗 

• 陰道探頭採醫療級耐高溫消毒材質，潔淨室生產，經輻射滅菌安全可靠，隨拆即用 

• 產品符合最新醫療安規及高標準測試要求並取得國際認證 

• 台灣製造 全球保固 2 年  

 

適應症 

 

本產品 失禁治療電刺激器 主透過電極探頭或電極片提供電療，運用並結合 TENS 經

皮神經電刺激與 NMES 神經肌肉電刺激兩種技術訓練骨盆低肌肉，改善膀胱控制力，

讓患者能更好控制膀胱。主要是用來治療以下類型的尿失禁如: 應力性尿失禁、急迫性

尿失禁(膀胱過動)以及混合性尿失禁。 

 

 

 

子宮 

膀胱 

直腸 

脊椎 

膀胱 

子宮 
脊椎 

直腸 

正常厚實的骨盆底肌 鬆弛萎縮的骨盆底肌 
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電刺激原理 

TENS 經皮神經電刺激 (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) 是一種使用

電流脈衝來阻隔疼痛訊號傳遞至大腦進而緩解疼痛的療法，也稱門閥控制理論(Gate 

Control Theory)。電流脈衝傳遞至表皮或真皮層的感覺神經，透過改變細胞膜電位引

起肌肉收縮反應，亦能使肌肉放鬆、減輕因肌肉緊蹦造成的不適。另研究指出，神經系

統在接受電流刺激時，會使大腦分泌腦內啡，搭配經臨床實證的治療參數，對於舒緩慢

性疼痛、下背痛、月經疼痛及關節炎引起的疼痛也有不錯的效果。 

 

NMES 神經肌肉電刺激 (Neuromuscular Electrical Stimulator) 又稱 EMS 肌肉電

刺激 (Electrical Muscle Stimulator) 是一種刺激非自願性肌肉收縮的技術。利用電流

對不同的肌纖維進行刺激使肌群可徵召更多運動單元(motor units)造成不同程度的肌

肉收縮。配合適當訓練，可有效輔助及增強肌力與肌耐力並提升大腦對於肌肉反應的連

結。亦可透過合適的刺激參數來加速局部血液循環及降低肌肉疲勞感，對於萎縮的肌群

可達到再訓練及預防肌肉流失的效果。 

 

尿失禁原因與症狀 

性別: 女性因天生尿道較短泌尿道易感染，發生暫時性失禁機率較高 

懷孕: 懷孕生產過程易造成骨盆肌肉韌帶鬆弛或受傷(會陰撕裂) 增加失禁機率 

年齡: 更年期停經因荷爾蒙缺乏易反覆引起生殖或泌尿道感染常伴有急失禁發生 

腹壓: 因肥胖、長期便秘、咳嗽或從事勞力粗重工作致腹腔壓力增加導致失禁 

手術: 接受子宮頸癌根除手術患者有較高機率造成失禁 

疾病: 患有中風、高血壓、糖尿病等疾病，因神經受損導致肌肉調控有問題導致失禁 

 

尿失禁類型 (如果您無法確定是何種失禁類型，請咨詢專科醫師並接受專業診斷) 

 

應力性尿失禁 

膀胱因腹部應力增加(咳嗽、打噴嚏、大笑、運動或舉重物)而造成漏尿為應力性尿失禁。

最常見的失禁類型即是應力性尿失禁，女性患者居多。它通常發生於會陰部和骨盆底肌

肉弱化時，例如:懷孕、分娩後或更年期。骨盆肌肉或支托構造出現鬆弛無力，多見老

化、多產、手術、長期咳嗽患者。 
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急迫性尿失禁 

急迫性尿失禁是突然有強烈尿意，隨後膀胱收縮引起的漏尿。 男性、女性患者皆有，

且老年患者居多。病因可能為控制膀胱的神經系統受損。感受急迫尿意(排尿感)、隔一

段短暫時間後而不自主的排尿(無法控制)大腦對排尿肌群(括約肌)收縮的抑制減弱、膀

胱容積變小或受到刺激。可能原因包含中風、失智、神經受損、膀胱炎、膀胱腫瘤或前

列腺(攝護腺)肥大導致。 

 

膀胱過動 (類似急迫型尿失禁) 

頻繁突然且不自主(無法控制)排尿衝動而引起的漏尿。膀胱逼尿肌不正常收縮(一天排

尿超過 8 次) 膀胱過動不一定會尿失禁，2/3 人僅有急尿、夜尿、頻尿。 

 

混合性尿失禁 

混合性尿失禁是指患者同時有應力性和急迫性尿失禁症狀。 

 

滿溢型尿失禁 (此項未包含在本產品適應症) 

因膀胱過於飽脹而不自主排尿。主要原因是神經傳導問題、膀胱出口阻塞或尿道陝窄，

較常見在兒童尿失禁中。 
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符號 

 
製造業者 

 
經輻射滅菌，單層滅菌屏障 

 歐體代表 
 

若包裝破損，請勿使用 

 
製造日期 

 
需有處方籤才可使用 

 序號 
 

歐盟醫療器材認證符號 

認證機構: DNV Product 

Assurance AS 

 批號 
 

待機開關 

 數量  防水防塵等級 

 
保存期限 

 
屬於 Type BF 電氣分類器材 

 
避免陽光直曬  醫療器材 

 
參考使用手冊  醫材單一識別條碼 

 
警告與注意事項 

 
DC 直流電源 

 
必須閱讀使用手冊 

 

依照廢棄電子電機設備指令

-WEEE 處置廢棄儀器 

  



Levina® 樂維耐 骨盆底肌電刺激器 型號 RS-48 

 

7 

禁忌症、警告與注意事項 
 

禁忌症 

• 在癌性病變上方或部位使用。 

• 在發炎、起疹、破損、腫脹或感染的皮膚上或部位使用。 

• 如果您有心臟節律器或其他植入式電子設備、金屬物體。 

• 如果您有中樞性疼痛，包括頭痛。 

• 如果您在使用設備時出現任何過敏反應，請立即停止使用。 

• 若陰道、膀胱或肛門感染，請勿使用。 

• 若骨盆區域敏感度低，請勿使用。 

• 若有穿戴其它醫療儀器設備，例如胰島素幫浦，請勿使用。 

• 若有未被診斷原因的疼痛、皮膚狀況、局部病變或陰道狀況，請勿使用。 

• 若有開放性傷口或皮疹，請勿使用。 

• 若有認知障礙(例如阿茲海默症或癡呆症)，請勿使用。 

• 懷孕或月經期間，請勿使用。 

• 結腸直腸癌或泌尿生殖系統癌患者，請勿使用。 

• 疑似或診斷出心臟問題。 

• 疑似或確診癲癇。 

 

如果您有以下情況，請在使用前諮詢醫師或治療師 

• 急性創傷或骨折後出血的可能性。 

• 最近進行過手術，頻繁的肌肉收縮可能會影響傷口癒合。 

• 無法操作設備按鈕的癱瘓用戶或患者。 

• 具有高血壓（第 2 期及以上）、心臟和循環系統疾病。 

• 如果您患有出血性疾病，因為刺激會增加流向受刺激區域的血流量。 
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警告 

• 不要刺激開放性傷口或皮疹，或腫脹、發紅、感染或發炎的皮炎和擦傷區域或皮疹

（例如，靜脈炎、血栓性靜脈炎、靜脈曲張）。 

• 不要刺激喉嚨或嘴巴。可能會發生喉部和咽部肌肉的嚴重痙攣，並且收縮可能強烈

到足以關閉氣道或導致呼吸困難。 

• 電極和電刺激器不應放置在頭部的任何部位，包括面部和顱骨區域。 

• 請勿在頸部施加刺激，因為這可能導致嚴重的肌肉痙攣，導致氣道閉合、呼吸困難

或對心律或血壓產生不利影響。 

• 不要對著胸部施加刺激，因為電流進入胸部可能會導致心律紊亂，這可能是致命的。 

• 不要將電極片放在脊椎上。 

• 不要在感覺受損或麻痺的身體部位或體內使用刺激器和電極片。 

• 不要在電子監控設備（例如心臟監視器、心電圖警報器）存在的情況下施加刺激，

這些設備在使用電刺激設備時可能無法正常運行。 

• 請勿在淋浴或洗澡、睡覺、開車時使用本產品，任何肌肉不自主收縮可能使用戶面

臨受傷風險。 

• 請勿對兒童使用本產品。 

• 請勿將電極導線插入市電插座。 

• 請勿將設備浸入水中或任何其他物質中。 

• 請勿在存在易燃麻醉氣體混合物和氧氣或一氧化二氮的環境下使用本產品。 

• 若患有出血性疾病，應謹慎使用，因為電刺激會增加血流量往受刺激區域流動。 

• 骨盆陰道探頭僅供連結刺激器的 USB 孔使用。 

• 為了衛生起見，請勿與他人共用電極或陰道探頭。 

• 請將本產品遠離寵物、昆蟲和兒童。 

• 如果出現組織刺激，應立即停止治療。 如果持續刺激狀態，請聯繫醫事人員。  

• 對子宮/陰道脫垂的患者，應非常謹慎地進行刺激。 

• 劣化或鬆動的探頭/電極片會影響產品性能或導致其他問題。 

 

注意事項 

• TENS 對包括頭痛在內的中樞性疼痛無效。 

• TENS 不能替代止痛藥和其他止痛療法。 
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• TENS 是一種對症治療，因此可以抑制疼痛感，而疼痛感本來是作為一種保護機制。 

• 請勿在輸出開啟的狀態放入或取出陰道探頭。 

• 請勿在探頭上使用含矽潤滑劑 (請使用水性潤滑劑)。 

• 電刺激的長期影響尚不清楚，不應求好心切而過度使用。 

• 由於刺激大腦的效果未知，因此不應對頭部進行刺激，也不應將電極放置在頭部的

兩側。 

• 一些患者可能會因電刺激或導電介質（凝膠），而出現皮膚刺激或過敏反應。 

• 不要用沾濕的手貼上電極片，以防非預期的電擊，如果電極片濕了也不要使用。 

• 不要在治療區域的電極片上塗抹任何乳液、乳膏或軟膏。 

• 請勿在短波或未遮蔽的微波設備中使用本產品，這可能改變刺激器的電流並對患者

造成傷害。 

• 請勿在強電磁場(微波爐/行動通訊裝置/短波/MRI/CT/透熱療法/X 光等設備)附近

使用本產品，因為強電磁場能會改變刺激器的正常運作。 

• 退化或鬆動的探頭或電極，可能會降低性能或導致其他問題。 

• 僅將電極片放在皮膚或塑料薄膜上，以防止損壞電極片的黏合表面。 

• 如果設備無法正常運作或您感到不舒服，請立即停止使用。 

• 使用前檢查電源線是否有任何損壞或裸露的電線，如有損壞請勿使用。 

• 如果皮膚潮濕，請勿將刺激器直接放在皮膚上。 

• 請務必在使用後徹底清潔探頭。 

• 僅使用製造業者或授權經銷商提供的導線、探頭等配件。 

• 請勿同時連結到高頻手術設備，因為這可能會導致電刺激器燒壞和損壞。 

• 使移動射頻通訊設備與刺激器保持 30cm 以上的距離，以防止性能下降。 

• USB 連接埠只能作為充電使用，請勿用於數據傳輸。 

 

個人衛生 

• 切勿與其它人共用陰道探頭或皮膚電極，這些配件僅供個人使用。 

• 每次使用後請務必徹底清潔並存放在乾燥處。 

• 在使用皮膚電極前，請確保皮膚清潔且不含任何油脂、乳液或保濕劑。 
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臨床功效與風險 

 

尿失禁常見治療方法如下:  

• 骨盆底肌與膀胱再訓練: 分別有指診訓練、凱格爾運動等。主要是訓練及強化排尿

時會用到的肌肉群，訓練得當，約 6-8 周可改善漏尿情況。但通常使用者不易知道

如何正確用力，約有 8 成以上的用力方式都錯誤，如閉氣或用力不當將適得其反導

致延誤就醫。適合輕度至重度的所有類型。 

• 生理回饋訓練: 藉由儀器(壓力或肌電探頭)或陰道內錐負重(Vaginal Cone)的輔助，

放入陰道後，使用者可更清楚得知骨盆底收縮訓練是否正確 (通常需至院所訓練，

需長期維持)，適合輕度至重度的所有類型。 

• 電流或磁場刺激: 藉由電流或磁場刺激來強化骨盆底肌群、減輕骨盆疼痛並建立大

腦與肌群的連結與認知。透過外在刺激(被動訓練)搭配骨盆底訓練(主動訓練)效果更

好，適合輕度至重度的所有類型，負擔輕至中等。 

• 懸吊手術: 植入人造網帶至中段尿道下強化恥骨尿道韌帶，不用力時可托住尿道中

段。當咳嗽用力時，吊帶會因腹直肌收縮而上拉造成尿道彎曲防止漏尿，效果快、

但懸吊角度調整不當可能造成排尿困難，適用重度類型。 

• 植入電極: 植入電極至薦神經以電刺激調控來抑制膀胱過動 (有動刀、感染、電力

續航問題) 適用中重度類型，負擔較高。  

• 藥物治療: 通常是以抗膽鹼製劑，抑制副交感神經，降低膀胱過動 (副作用:口乾/便

秘/視力模糊)。 

 

本產品是屬於電刺激治療的類型。臨床文獻指出，為取得最佳的治療效果，建議同時搭

配電刺激與凱格爾運動來執行骨盆底肌肉訓練。其原理是運用透過特定頻率的電刺激

脈衝，刺激骨盆區域的神經及肌肉進而強健骨盆肌群與減輕疼痛。如果不正確使用或誤

用，可能會有灼傷皮膚、陰道或直腸黏膜的風險。因此，在使用設備之前應詳閱手冊。

由於電極探頭可能會接觸使用者的陰道或直腸黏膜，本產品所附的探頭，材質符合生物

相容性也經滅菌處理，但仍有少數使用者可能會出現敏感或是刺激發癢反應。如果發生

這些事件，請暫停使用本產品並尋求醫療協助。因探頭會接觸陰道或直腸黏膜及分泌

物，請於重覆使用時，遵詢說明書的步驟進行清潔及消毒以防止可能的感染風險。 
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典型的療程約 20 分鐘不等，建議每周執行 3-5 次，在此期間骨盆底肌肉會歷經舒適的

收縮及放鬆周期。臨床文獻指出，定期使用約 6-12 周後，失禁症狀會逐漸減輕。然而，

每個人的身體都是不同的，並不是每個人都會以同樣的方式對治療產生反應。請咨詢您

的醫師或治療師以了解最適合您的治療方案。為了獲得最佳的效果，訓練時間應在一周

內有所間隔，並且強度應處於可舒適忍受的最高程度。隨著時間的推移，當您的身體熟

悉治療方法時，您應該努力去增加劑量的強度。骨盆底肌肉就像其它的肌肉一樣，如果

不使用就會萎縮。完成 6-12 周的治療後，建議使用日常訓練療程來保持。 

 

正確執行骨盆底肌訓練(凱格爾運動)很重要，以下事項須特別注意:  

(1) 訓練前先排空膀胱，避免在練習過程出現急尿或漏尿的情形，影響收縮。 

(2) 飯後請勿執行訓練，應在飯前或空腹時進行。 

(3) 避免雙腿、腹部與臀部的肌肉一起收縮，運動後若輔助的肌群有痠痛情形，表示收

縮方式錯誤。 

(4) 泌尿道若有感染，應暫停練習，等症狀隱定後再進行。 

(5) 執行訓練時應配合呼吸，不要閉氣。如果有頭暈、心悸、胸悶或呼吸急促等症狀，

應立即停止。 

(6) 訓練的品質比數量更重要，動作正確是成功的關鍵。(透過電刺激的引導來找到正

確收縮的肌群)。 
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臨床指引 

National Institute for Health and Care Excellence  

Transcutaneous electrical neuromuscular stimulation for urinary incontinence 

"Interventional procedures guidance" Published: 24 August 2022  

本產品療程建議是參考由英國國家健康與護理卓越研究院所發佈彙整 『經皮神經肌肉

電刺激器用於尿失禁治療介入流程指引』指引連結 

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg735  

 

參考文獻 
1. Dmochowski R, Lynch CM, Efros M et al. (2019) External electrical stimulation 

compared with intravaginal electrical stimulation for the treatment of stress 

urinary incontinence in women: A randomized controlled noninferiority trial. 

Neurourology and Urodynamics 38: 1834–43  

180 名輕度至中度的應力性尿失禁女性患者，不論是透過體外或體內電刺激，在介

入 12 周的治療後，均能有明顯改善。 

 

2. Celenay ST, Karaaslan Y, Coban O et al. (2021) A comparison of Kinesio taping 

and external electrical stimulation in addition to pelvic floor muscle exercise 

and sole pelvic floor muscle exercise in women with overactive bladder: a 

randomized controlled study. Disability and Rehabilitation 1–9  

66 位膀胱過動與急迫性尿失禁女性患者分 3 組，連續 6 周治療，搭配電刺激、肌

內效貼紮的骨盆訓練比較僅做凱格爾運動，搭配電刺激的成效最好，高達 7 成患

者感覺被治癒，其中 3 成感覺明顯改善; 比較僅做凱格爾運動患者，僅有 1 成感覺

被治癒，5 成有改善，剩餘 4 成效果不明顯。 
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3. Correia GN, Pereira VS, Hirakawa HS et al. (2014) Effects of surface and 

intravaginal electrical stimulation in the treatment of women with stress 

urinary incontinence: randomized controlled trial. European Journal of 

Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 173: 113–8  

45 位應力性尿失禁女性患者分 3 組，連續 6 周治療，分為體外電刺激、體內電刺

激與無電刺激組。有體外或體內電刺激介入的治療在 1hr 尿量測試、肌力、陰道

壓力表現與生活及睡眠品質上均有顯著改善。其中以體內電刺激在肌力進步的表

現最為突出，無電刺激介入組則無，甚至惡化。 

 

4. Karaman E, Kolusari A, Kaplan S (2020) The effect of neuromuscular electrical 

stimulation therapy on stress urinary incontinence recurrence: a randomized 

prospective study. Eastern Journal of Medicine 25: 506–12  

48 位應力性尿失禁(均有執行過 TVT/TOT 失禁懸吊手術)女性患者分 2 組，術後

連續 4 周治療(每周 2 次)，分為電刺激與凱格爾運動以及僅做凱格爾運動，電刺激

介入可有效預防失禁再發生並改善生活品質。 

 

5. Guo G-Y, Kang Y-G (2018) Effectiveness of neuromuscular electrical 

stimulation therapy in patients with urinary incontinence after stroke: A 

randomized sham controlled trial. Medicine 97: e13702  

82 位在中風超過 6 個月後而導致尿失禁患者(男 57% 女 43%)分 2 組(有電刺激

與無電刺激介入，連續 10 周治療，有電刺激比無電刺激介入的在膀胱過動敏感性

及尿路動力數值均有明顯進步。 
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6. Pane-Alemany R, Ramírez‐García I, Kauffmann S et al. 2021. Efficacy of 

transcutaneous perineal electrostimulation versus intracavitary anal 

electrostimulation in the treatment of urinary incontinence after a radical 

prostatectomy: Randomized controlled trial. Neurourology & Urodynamics 

40: 1761–69  

70 位男性接受攝護腺切除手術後有持續性應力性尿失禁患者，分 2 組 (體外電刺

激:皮膚電極 vs. 體內電刺激: 直腸探頭)，連續 10 周的治療，2 組 10 周後分別在

24hr 尿量測試、生活品質、均有顯著的改善。 

 

7. Shen S-X, Liu Y (2018) A retrospective study of neuromuscular electrical 

stimulation for treating women with post-stroke incontinence. Medicine 97: 

e11264  

163 位女性在中風後患有尿失禁患者，分 2 組 (電刺激搭配骨盆訓練 vs. 僅骨盆

訓練)，連續 8 周治療。第 4 周起，有電刺激介入與僅骨盆訓練組別在尿量評估及

生活品質指數尚未有顯著差異，但第 8 周後，有電刺激介入組比起僅骨盆訓練組

開始有差異。8 周治療期間，無任何不良反應。 

 

8. Kolb G, Kolb E, Richmond C et al. (2019) Surface-applied electrical muscle 

stimulation for self-administered treatment of female stress urinary 

incontinence. Journal of Women's Health Physical Therapy 43: 188–93  

20 位女性患有輕度至中度的應力性尿失禁，採用體外電刺激，連續治療 6 周，治

療前與治療後比較，有 7 成的患者在每日漏尿量、護墊使用量均有顯著下降，8 成

以上患者的生活品質及治療滿意度有顯著提升。連續 6 周治療，無任何不良反應。 
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產品與配件 
無線遙控器 1x 無線刺激器&穿載夾片 1X 磁吸皮膚電極(蝴碟形)2x 

 

 

 
 

旅行收納盒 1x  磁吸皮膚電極(圓形)2x 

 

 

USB C 充電線 1x USB C 磁吸電極線 1x 探頭組合(線材/潤滑液組) 1x 
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無線遙控器外觀配置 

 

 

無線刺激器外觀配置 

 

  

LCD 螢幕 

啟動/暫停 

選單 
(開機/關機) 

Type C  

充電接頭 

+ 增加/上一項 

刺激強度/選擇 

- 降低/下一項 

*僅供充電，無輸出或資料傳輸功能 

*輸出通道 B 顯示圖示  

*輸出通道 A 顯示圖示 

選單 
(開機/關機) 

Type C  
充電接頭 

電極片磁扣 

+ 增加 
 

刺激強度 
 

- 降低 

LED 狀態指示燈 
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使用說明 

○1  為遙控器及刺激器充電 

初次使用前，建議先為遙控器和刺激器連結

USB 充電器進行充電。正常情況下，電池充飽電

所需的時間約為 1-2 小時。 

 

 

○2  治療前準備 

1. 清潔 - 修剪治療部位過長的毛髮。清潔皮膚與手部

並保持乾燥。治療區域應避免使用任何乳液或油類產品 

2. 排尿 - 訓練前先排空膀胱，避免在練習過程出現急

尿或漏尿的情形，影響收縮 

3. 空腹 - 飯後請勿訓練，應在飯前或空腹 

 

 

○3  將電極/探頭連結到刺激器 

本產品可依據所選療程，搭配皮膚電極或陰道探頭使用。關於電極及探頭擺

放指引，請參考 (頁碼 27~29) 

 

搭配皮膚電極 

1. 依治療部位大小選擇適當的電極片

(蝴碟或圓形)。最多可同時使用兩個

通道或擇一使用。 

2. 確保磁吸扣均有對準並牢固地與磁

吸皮膚電極連接 (聽見磁吸的喀啦

聲)。 

通道 A: 刺激器下方 磁吸釦 

通道 B: 刺激器側邊 USB 孔 

 

 

通道 A 

通道 B 
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搭配陰道探頭 

1. 將磁吸穿載夾片吸在刺激機下方的

磁扣上(便於固定在衣物的邊緣) 

2. 連接探頭導線，該線材的 USB 端連

結刺激器的 USB 輸出孔(通道 B)  

提醒: 當 USB 線材完全插入時，會有咔

聲和卡住的手感來確保牢固 

 
 

 新探頭拆封手法 

先確認以下事項:  

(1) 檢查探頭的滅菌袋是否完整 (密封無破損) 

(2) 滅菌指示貼紙是否為紅色 (代表充分滅菌) 

若有發現破損或滅菌指示非紅色，請聯絡經

銷商或製造商進行退換。 

(3) 沿滅菌袋頂部開口撕開並取出探頭 

(4) 將探頭與導線連接 

 

 
 
 

 

塗抹潤滑液 

為確保探頭可順利放入陰道，額外的潤滑是有必

要的。使用前請在探頭塑膠與金屬表面都均勻塗

抹潤滑液使其充份潤滑。(請使用乾淨水性潤滑液

或醫用滅菌潤滑液) 

 
 

放入探頭 

以舒適姿勢仰坐或平躺屈膝，探頭兩側的金屬應

朝向大腿內側，可獲得較佳的骨盆底肌收縮。以

放入衛生棉條的方式將探頭放入陰道。避免放得

太深(約 4~6cm 最適當) 止檔處為最深 7cm。 

 

 

滅菌指示貼(紅色) 
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○4  遙控器和刺激器 開機 

遙控器 長按  選單鍵 開機 (螢幕顯示 Logo) 

刺激器 長按  電源鍵 開機 (LED 燈點亮)  

開機後，刺激器會自動與遙控器連線，連線成功

遙控器螢幕左上方會顯示無線刺激器編號與個

別的電池電量狀態。 

 

 

○5  選擇與開始療程 

 

(1) 主選單 – 使用遙控器  劑量/選擇鍵來選擇主選單中所需的治療模組，

按下  啟動/暫停鍵進入次選單。 

(2) 次選單 - 選定合適的療程，再次按下  啟動/暫停鍵啟動療程 

關於療程功效，請參考療程與建議 (頁碼 22) 

(3) 治療畫面 - 進入治療畫面時療程便立即開始並倒數計時 

按下  劑量/選擇鍵來調整刺激強度 刻度 1-99。 

按下  選單鍵 可選擇通道 

按下  啟動/暫停鍵可暫停療程並停止計時，再按一次繼續療程。 

提醒: 進入治療畫面，遙控器螢幕會以下列符號表示各通道的刺激強度。 

• 通道      : 刺激器下方磁扣，僅能連接皮膚電極 

• 通道      : 刺激器側邊 USB，搭配不同導線可連接探頭或皮膚電極 

 

(1) 主選單 (2) 次選單 (3) 治療畫面 

療程計時 

通道符號 

刺激強度 

按 鍵 

選擇通道 

顯示刺激器 1 
已連線 
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○6  結束療程 

當療程時間結束，刺激器會自動停止輸出。或者您可以隨時長按  啟動/暫

停鍵或  選單鍵手動結束療程。 

請先檢查刺激器已確實停止或關閉，再將電極或探頭取下或取出。 

⚫ 皮膚電極取下後，將電極貼回黑色塑膠薄膜並放入夾鏈袋或收納盒/袋中

妥善保存。 

⚫ 探頭取出後，先將導線拔除再探頭先進行清潔和消毒，晾乾後放入新的或

乾淨的夾鍊袋中妥善保存。清潔和消毒方法請參考清潔和消毒章節。 

 

 

單刺激器 (離線使用) 

刺激器無需遙控器亦可以獨立操作使用。 

綠色指示燈: 與遙控器離線 

藍色指示燈: 與遙控器連線 

(1) 接上電極片或探頭並放置於欲治療的部位 

(2) 長按  電源鍵開機，直到指示燈閃爍綠燈 

(3) 按下  劑量鍵即可輸出並調節刺激強度 

   *任一狀態短按  電源鍵可暫停/啟動輸出 

   *任一狀態長按  電源鍵可關閉電源 

提醒: 刺激器會自動儲存最後一次與遙控器連線的療程作為離線療程。 

 

  

(3) 

(2) 
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刺激器 LED 指示燈 

顏色 狀態 

白色 
充飽電 (恆亮) 

充電中 (閃爍) 

綠色 
未與遙控器連線 – 待機無輸出 (恆亮) 

未與遙控器連線 – 開始輸出 (閃爍) 

藍色 
已與遙控器連線 – 待機無輸出 (恆亮) 

已與遙控器連線 – 開始輸出 (閃爍) 

紅色 低電量 (閃爍) 

 

警告!: 

- 請使用符合一般消費性電子產品規範(IEC Class II 或取得 BSMI 認證)的 USB 充電器 

(如手機、平板、電腦設備所附的 USB 充電器)以保護及延長設備的充電安全。 

Class II 電源充電器的標籤上應有以此符號  Class II equipment 

- 如果遙控器、無線刺激器或充電器受損，請勿使用。有可能存在觸電風險。 

- 如果出現過熱、異味或冒煙情況，請立即斷開充電器。 

- 本產品 USB Type C 接頭僅用於充電，不具備任何數據傳輸功能。只能用來連接充

電器進行充電。 

  

 充電 

將 USB Type C 充電線插入遙控器或無線刺激器。

另一端 USB Type A 插頭請插入符合安全性認證的

5V USB 充電器或插頭 (例如，筆記型電腦、手機或

平板的 USB 充電座) 

提醒: 刺激器和遙控器充滿電時間約為 1-2 小時。 

裝置充飽電後，可以提供以下連續使用時間(次數)： 

• 遙控器: 8-10 小時(約 90 次療程) 

• 刺激器: 3-5 小時(約 10-12 次療程) 
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療程與建議 
 

Levina® 樂維耐 骨盆底肌電刺激器 共有 4 大治療模組『疼痛舒緩』、『失禁治療』、『骨

盆底肌訓練』以及『放鬆恢復』共 18 種療程。本章節主要是引導使用者透過『選對模

式』、『放對位置』及『開對劑量』的“3 對原則”進行有效的失禁治療及骨盆疼痛管理。

以下每個療程用於不同類型的症狀。 

治療模組 療程模式 

疼痛舒緩 

(骨盆底肌復健) 
下腹疼痛 下背痠痛 慢性疼痛 

失禁治療 
應力性 II   (基本) 急迫性 II   (基本) 混合性 II   (基本) 

應力性 II   (進階)  急迫性 II   (進階) 混合性 II   (進階) 

骨盆底肌訓練 
靈敏訓練 I  (首次) 骨盆訓練   (日常) 耐力訓練 

靈敏訓練 II  (進階) 肌力維持   (日常) 肌張力訓練 

放鬆恢復 

(骨盆底肌復健) 
循環促進 肌肉放鬆 積極恢復 

 

您可以依據醫師診斷出的尿失禁種類並按照以下步驟選擇合適的療程:  

  

依據尿失禁種類與忍
受程度選擇適合的尿

失禁療程 

依據訓練目的選擇對
應的療程 

治療尿失禁 

依據疼痛種類或復健
目的選擇適合的療程 

使用目的? 

進行骨盆底肌訓練 
減緩肌肉疼痛或進行

肌肉復健 

第一次使用? 第一次使用? 

完成靈敏訓練 I 以及
靈敏訓練 II 

完成靈敏訓練 I 以及
靈敏訓練 II 

是 是 

否 否 
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[1] 選對模式 

疼痛舒緩 (骨盆底肌復健) 治療模組 (TENS) 

療程模式 模式說明 感受 

下腹疼痛 舒緩子宮劇烈收縮所引起的間歇性疼痛、下腹部

痙攣或持續的輕微疼痛。 

適用症狀:  

月經或骨盆底肌衰弱引起的下腹痛 

可以感覺到持續而

溫和的酥麻感。 

下背痠痛 用於緩解因運動或家務造成的突發性或短暫性的

腰部、背部或骨盆區域的疼痛。 

適用症狀:  

閃到腰、下背痛、久站腰痠等 

可以感覺到一陣一

陣的脈動感。疼痛

應該逐漸消失。 

慢性疼痛 用於緩解持續數周或達三個月以上，恢復較慢的

骨盆疼痛。 

適用症狀:  

長期性骨盆區域的疼痛、骨盆關節疼痛 

可感覺到多種舒適

的 酥 麻 感 與 脈 動

感。隨著穩定規律

的感覺，疼痛將逐

漸舒緩。 

 

模式參數 電流強度 (mA) 波寬 (us) 頻率 (Hz) 時間 (min) 

下腹疼痛 
可調範圍: 1~99 階 

Max. 80mA @500ohm  

100 100 30 

下背痠痛 250/150 2/70 60 

慢性疼痛 210 2~80 60 
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失禁治療 治療模組 

療程模式 模式說明 功效與感受 

應力性 I 

強化骨盆底肌肉，改善因咳嗽、打噴嚏、大笑、

運動或舉重物等而造成輕度至中重度漏尿問題。

當應力性 I 習慣後便可使用應力性 II。 

適用症狀:  

應力型尿失禁。骨盆肌肉或支托構造出現鬆弛無

力，常見於老化(更年期)、多產(懷孕、分娩

後)、手術、長期咳嗽患者 

提供『溫和』的漸

強式肌肉收縮 

應力性 II 

提供『強烈』的律

動式肌肉收縮 

急迫性 I 
降低膀胱逼尿肌收縮的神經調控以減少不自主收

縮，可改善突發的漏尿及減緩膀胱過動問題。當

急迫性 I 習慣後便可使用急迫性 II。 

適用症狀:  

急迫型尿失禁或膀胱過動。不自主的排尿衝動引

起的漏尿或因膀胱過動造成的急尿、頻尿或夜尿 

提供『溫和』的神經

調控刺激 

急迫性 II 
提供『強烈』的神經

調控刺激 

混合性 I 

同時強化骨盆底肌肉及降低膀胱收縮的神經敏感

性。當混合性 I 習慣後便可使用混合性 II。 

適用症狀:  

混合型尿失禁。同時有應力型與急迫型的狀況。 

提供交互式的調變

刺激 (每分鐘) 

混合性 II 
提供交互式的調變

刺激 

 

療程模式 電流強度 (mA) 波寬 (us) 頻率 (Hz) 時間 (min) 

應力性 I 

可調範圍: 1~99 階 

Max. 80mA @500ohm  

200~250 10/35 30 

應力性 II 250~330 2/50 30 

急迫性 I 200 10 20 

急迫性 II 400 10 20 

混合性 I 200~250 10/35 20 

混合性 II 250 20/30 10 
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骨盆底肌訓練 治療模組 

療程模式 模式說明 功效與感受 

靈敏訓練 I 

首次使用探頭刺激骨盆底肌時，請使用本療程來

幫助您『找到並感覺』骨盆底肌收縮的正確位

置。逐漸調高劑量(劑量不超過 50)的過程中，

如果您能感受到骨盆底肌受到的刺激(通常是溫

暖癢癢)，則可進行下一階段靈敏訓練 II 的測試 

提供『輕柔』單一

的低頻肌肉收縮 

靈敏訓練 II 

靈敏訓練 II 加入了新的頻率。如果您能感受到

骨盆底肌受到的刺激(劑量不超過 50)，即可進

行任一項的尿失禁療程 

提供『溫和』兩段

的低頻肌肉收縮 

骨盆訓練 
骨盆訓練模式目的在於提高使用者對肌肉收縮和

放鬆的感知並了解骨盆底肌控制用力的方式 

提供兩個階段的調

變式刺激 (中強度) 

肌力維持 

肌力維持模式用於維持骨盆肌力(慢縮肌和快縮

肌纖維的混合訓練)，一旦您骨盆底肌處於健康狀

態，建議每周使用來維持肌力狀態 

提供兩個階段的調

變式刺激 (中強度) 

耐力訓練 
耐力訓練模式的目的在於增加骨盆底肌(慢縮肌

纖維)的血液循環並改善骨盆底肌肉的肌耐力 

提供『溫和』的固定

頻率刺激 

肌張力訓練 

肌張力模式可訓練骨盆肌張力(快縮肌纖維)，透

過循環的緊實收縮來增加神經感知並幫助肌纖維

生長，變得更厚、更強。(肌張力是指肌群放鬆時

的自然支撐力) 

提供『強烈』的固定

頻率刺激 

 

療程模式 電流強度 (mA) 波寬 (us) 頻率 (Hz) 時間 (min) 

靈敏訓練 I 

可調範圍: 1~99 階 

Max. 80mA @500ohm  

350 5 30 

靈敏訓練 II 300 10/15 30 

骨盆訓練 200/300 10/50 30 

肌力維持 250/300 15~35 30 

耐力訓練 250 20 20 

肌張力訓練 250 35 20 
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放鬆恢復 (骨盆底肌復健) 治療模組: 

療程模式 模式說明 功效與感受 

循環促進 

肌肉輕度按摩，促進區部血液循環 

適用症狀:  

緩解外陰痛或骨盆區域相關疼痛 

穩定柔和的律動感

有助於提高對肌肉

位置、組織血流和神

經感知並使血流流

入該區域。 

肌肉放鬆 

肌肉中度按摩，降低肌肉張力 

適用症狀:  

緩解因肌肉過度疲勞而引起的疼痛，這類疼痛通

常像是灼熱感或尖銳感覺 

穩定快速的律動感

使緊蹦或疲勞的肌

肉將得到緩解，潛在

疼痛逐漸消失。 

積極恢復 

訓練後肌肉恢復與放鬆，促進血液循環與讓肌肉

加速恢復。 

適用症狀:  

緩解骨盆區域的疼痛 

由快而慢的律動感

低頻率電流誘發人

體自身的止痛機制，

潛在疼痛逐漸消失，

肌群得到恢復 

 

療程模式 電流強度 (mA) 波寬 (us) 頻率 (Hz) 時間 (min) 

循環促進 
可調範圍: 1~99 階 

Max. 80mA @500ohm  

300 5 20 

肌肉放鬆 200 12 30 

積極恢復 220 1~10 20 
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[2] 放對位置 

適用陰道探頭的療程 

治療模組 療程模式 

失禁治療 
應力性 II 急迫性 II 混合性 I 

應力性 II  急迫性 II 混合性 II 

骨盆底肌訓練 
靈敏訓練 I 骨盆訓練  耐力訓練 

靈敏訓練 II 肌力維持 肌張力訓練 

 

探頭位置 

• 搭配陰道探頭，需有足夠潤滑 

• 探頭兩側金屬盡量面向大腿內側以取得較佳的接觸與收縮效果 

• 避免將探頭放置太深，前端插入陰道合適深度約 4~6cm 也不應該壓迫到子宮頸 

 

 

建議姿勢 

治療模組 躺姿 坐姿 站姿 

失禁治療    

骨盆底肌訓練    

躺姿: 建議躺下時雙腿併攏(屈膝或平放皆可) 

坐姿: 建議坐下時雙腿併攏 

站姿: 建議練習至探頭可輕易固定不落下時再執行 (站立時不走動，雙腿併攏) 

  

露出止檔和

接頭 

身體 

金屬電極朝向大腿內側 
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適用皮膚電極的療程 

治療模組 療程模式 

疼痛舒緩 

(骨盆底肌復健) 
下腹疼痛 下背痠痛 慢性疼痛 

失禁治療 急迫性 I  (足踝) 急迫性 II  (足踝)  

放鬆恢復 

(骨盆底肌復健) 
循環促進 肌肉放鬆 積極恢復 

 

⚫ 一個完整的電療輸出通道是由正極與負極組成。而本產品的皮膚電極共有兩種樣式

蝴碟形(雙極式)與圓形(單極式)。蝴蝶形是將正負極合併為單一片(雙極)，方便使用。

圓形是正負極獨立分開(單極)，可依治療範圍自由擺放。 

⚫ 作為骨盆底肌的『疼痛舒緩』與『放鬆恢復』用途時，考慮便利性，建議優先選用

蝴碟形貼片。可直覺地貼在下腹部或下背部的『疼痛處』。將『蝴碟電極中間』或

『刺激器下方』約略放在疼痛處約正上方。若疼痛範圍較大，可再搭配導線與圓形

貼片延伸至不同部位(例如，骨盆前後側)。貼附建議: 痛哪裡就貼哪裡。 

 

參考位置 

下腹部 

  

下背部 
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膀胱過動 (急迫型尿失禁) 

急迫性尿失禁常伴隨有膀胱過動的現象，除使用陰道探頭治療外，在醫師/治療師的指

示下亦可搭配皮膚電極進行經皮脛骨神經電刺激(TTNS: Transcutaneous Tibial Nerve 

Stimulation, similar to PTNS)。透過電流刺激脛骨神經，可以抑制逼尿肌過度活動，

減少膀胱不正常收縮，改善急尿感。 

 

電極位置與姿勢 

建議以坐姿進行，並將腳放在椅凳上，保持舒適輕鬆即可。使用刺激器的通道 B，以電

極線連接圓形皮膚電極片，一片貼在足踝內側下方，一片貼足踝內側上後方。 

 

 

 

  

足踝內側 
脛神經 

膀胱 

大腦 

脛神經 
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[3] 開對劑量 

⚫ 初次使用時，都建議從低的強度開始，逐步增加強度直到下方表格建議的感覺。 

⚫ 多次使用後，身體會逐漸適應其刺激的感受，此時可以嘗試稍微增加至『可以忍受

但不會不舒服』的程度並嘗試跟著刺激週期『一起參與自主收縮』。 

⚫ 每種療程的參數都不同，您可以依據需求嘗試每個療程，不同療程及不同身體部位

所需要的強度也會有所不同。切勿將強度增加到感覺疼痛或產生抽筋的程度，永遠

保持在疼痛點之下。 

治療模組 初次使用的刺激強度 多次使用後 

疼痛舒緩 

(骨盆底肌復健) 

增加至『微抖動及舒麻感』，

強度不會導致肌肉過度或

明顯收縮。 

約莫是最大可忍受強度的 

70%，但以『覺得舒適』為

原則。 放鬆恢復 

(骨盆底肌復健) 

失禁治療 (急迫性) 

失禁治療 (應力性,混合性) 感覺『明顯抖動或收縮感』，

強度不會導致肌肉疼痛、抽

筋或過度疲勞。 

約莫是最大可忍受強度的

80%，但以『可以忍受但不

會不舒服』為原則 
骨盆底肌訓練 

 

提醒: 過高的劑量或過長時間的刺激可能導致部位疼痛、抽筋或是皮膚紅腫，嚴重時可

能造成灼傷，應盡量避免。 

 

提醒: 對於感覺神經可能受損的使用者(如: 脊椎損傷、中風、週邊神經受損的患者)、

使用時需要特別注意。因電刺激強度是透過使用者的感覺回饋來進行調整。若周邊神經

的感覺已出現遲緩或無感覺的狀況，應避免使用過高的強度來進行治療。 

 

提醒: 為了達到最佳的訓練及恢復效果，使用產品時也必須保持良好的生活習慣，包

括日常作息、訓練及均衡飲食。本產品訓練及恢復的模式需能搭配日常訓練合併使用

才能發揮最大的效果。 
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骨盆底肌訓練周期與目標 
本章節提供一種骨盆底肌的訓練方法，並以此為基礎調整為幾種常見的訓練目的。 

週期 基礎訓練方法 

第一個月 階段目標: 找到並感覺您的骨盆底肌 

療程選擇:  第 1 週: 靈敏訓練 I & II (適應電刺激感覺及探頭使用) 

第 2 週: 應力性 I (學會正確收縮骨盆底肌) 

第 3~4 週: 依應用範例選擇對應的療程 

訓練頻率: 嘗試至少持續 3 天休息 1 天。若有任何不適，請休息 1 天。 

姿勢: 先以躺姿完成療程再嘗試以坐姿完成療程。 

自主收縮: 嘗試間歇參與自主收縮 (1~2 秒)。 

感覺到刺激時，用意念鍛練骨盆底肌收縮並向上。如果只能

加入前幾秒鐘，不要擔心。讓機器完成剩下的工作 

第二個月 階段目標: 提升您的肌肉與大腦連結 

療程選擇:  見下頁應用範例表，依應用選擇對應的療程 

訓練頻率: 每週使用 6 天休息 1 天。 

姿勢: 躺姿與坐姿變換，嘗試以站姿完成療程。(若能保持探頭良好

固定) 

自主收縮: 嘗試延長自主收縮(3~5 秒)與收縮周期(5~6 次)  

配合機器加入其中的一些收縮週期有助於大腦與骨盆底肌肉

的作動保持良好連結 

第三個月 階段目標: 培養更多骨盆底肌能力 

療程選擇:  見下頁應用範例表，依應用選擇對應的療程 

訓練頻率: 每週使用 6 天休息 1 天。 

姿勢: 躺姿、坐姿或站姿皆可。 

自主收縮: 嘗試改變注意力並專注於使用骨盆底不同的肌群來施力  

(例如: 所有肌肉、背部區域、膀胱周圍或側壁) 

日常維持 養成良好排尿習慣並在沒有裝置輔助情況下可自主進行骨盆底運動。 

訓練時總是加入自主收縮有助於大腦與骨盆底肌肉保持良好的連結。 

養成每周固定訓練的習慣。 
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請先參考上述基礎訓練方法，再以下方其中一種應用範例調整。 

應用範例 尿失禁、頻尿 

電極選擇 搭配陰道探頭，若採用脛神經刺激則使用皮膚電極 

療程選擇 第 3 週開始，選用失禁治療模組 

*如果頻尿和急迫性尿失禁持續存在，建議加入『足踝-脛神經刺激』交

替治療(見第 29 頁說明)。 

 

應用範例 骨盆器官脫垂 

電極選擇 搭配陰道探頭 

療程選擇 第 3 週開始，選用骨盆訓練模組 - 任一模式 

 

應用範例 產後恢復 

使用時機 產後 12 週內由於身體仍然脆弱，不建議使用。12 周後，便可開始透

過機器來幫助改善骨盆底和會陰處血液循環與鍛鍊骨盆底肌肉，進而預

防脫垂、支撐器官及改善性生活所需的肌張力。 

電極選擇 搭配陰道探頭 

療程選擇 第 3~4 週，選用骨盆訓練模組 - 肌張力訓練 

第二個月開始，選用骨盆訓練模組 - 任一模式 

 

應用範例 鬆弛及缺乏知覺 (更年期或停經階段) 

電極選擇 搭配陰道探頭 

療程選擇 第 3 週開始，選用骨盆訓練模組 - 任一模式 

 

應用範例 術後康復 (婦科手術如:膀胱、腸道、脫垂手術) 

使用時機 術前醫師可能會要求提前進行骨盆底肌肉運動以強化骨盆以便術後盡快

恢復。術後 12 週內由於身體仍然脆弱，不建議使用。術後 12 週後，

可開始透過機器來幫助改善骨盆底和會陰處血液循環與鍛鍊骨盆底肌肉 

電極選擇 搭配陰道探頭 

療程選擇 第 3 週開始，選用骨盆訓練模組 - 任一模式 

若使用目的是骨盆疼痛舒緩時請直接參照以下應用範例說明 
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應用範例 骨盆舒緩 

療程選擇 疼痛舒緩或放鬆恢復模組 - 任一模式 

電極選擇 皮膚電極 搭配陰道探頭 

電極擺放 皮膚電極貼於疼痛中心或周圍

的位置均可 

同骨盆底肌訓練 

肌肉收縮 劑量調整至肌肉有『微抖動/

舒麻感』 以舒適為主 

不需參與自主收縮，放輕鬆即可 

 

如何知道我的骨盆底肌訓練是否有進步? 以下幾個指標可供日常訓練參考: 

(1) 參與自主收縮的時間變長、次數變多了。 

(2) 開始可以變換姿勢訓練(從躺姿變成坐姿)且感覺控制的能力變好了。 

(3) 漏尿次數或漏尿量開始變少了、開始可以進行排尿的流速控制。 

 

每隔 2~3 周，可透過中途停止尿流來測試骨盆底肌的強度。排尿時可嘗試控制並減

緩尿的流速。一開始可能無法完全停止尿流，但您可能會注到到您能夠減慢流速。這

可作為基準評估。在接下來的幾周內您應該會逐漸注意到有所改善。重要的是，該測

試不應該執行過於頻繁，建議 2~3 周進行一次測試就好，否則刻意的憋尿可能導致

膀胱出現問題。 

 

讓骨盆底肌肉變強壯是需要時間跟一點耐心的。剛開始的幾周內可能不太會有立即的

改善。所以請堅持下去，肌肉在恢復及變強壯之前，您需要的是定期鍛練，維持至少

6-8 周，開始就會逐漸感覺到進步。跟一般的肌力訓練一樣，若肌肉長期沒有使用就

會逐漸流失及衰弱，所以只要您停止鍛練，漏尿的問題可能會再次出現。 
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保養與儲存 
 

產品壽命與保固 

您的產品在出廠前都經過嚴格且徹底的測試，因此，不需要定期校正或測試。在一般情

況下，其特性不會改變，如果您的電刺激器有出現任何的磨損或損壞，請立即停止使用

並聯繫製造業者或指定授權經銷商的客戶服務中心進行更新維修。此電刺激器並無一

般使用者可自行維修的零組件，如果您需要設置、使用或維護上的協助，或您有遇到意

外的操作問題，請立刻聯繫製造業者或指定授權經銷商。聯繫方式可以在說明書末頁找

到。為保持裝置清潔，請使用乾燥的軟布清潔設備。 

 

該設備在正常條件下可以使用 5 年。而設備隨附的線材配件在正常情況下可使用 1 年。 

本產品裝置為 2 年保固; 配件類 1 年保固 (非人為因素損壞，請聯絡經銷商進行免費維

修或零件替換) 

 

警告! 

- 不允許以任何方式修改此設備。 

- 設備只能由製造業者或授權經銷商維修。如果有任何問題，請諮詢或將設備退回給

您的經銷商。不要試圖修復有缺陷的設備。 

 

攜帶 

1. 將裝置關機 

2. 拆下配件 

3. 將電極片貼回塑膠膜，並放回原本的包裝袋中 

4. 將產品與配件收進隨附的收納盒。 
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充電電池 

裝置內含可充電鋰電池。請不要試圖使用暴力拆卸或打開內部的電池。電池的壽命有

限，充放電循環次數為 300 至 450 個週期。當不常使用時，建議每 3-6 個月對裝置充

電以延長電池壽命。 

電池的置架期：1 年 

 

電極片 

電極片上的水凝膠是可拋棄式且具有黏性的。長時間的使用或儲存，其水膠會失去水分

變乾，這屬於正常的變化。皮膚電極在正常使用的情況下，可使用至少 20 個療程以上。

當水膠的黏性變差或感受到電刺激體驗與之前不同時，請更換電極片。 

 

提醒: 若要訂購新的電極片請參閱製造業者章節，聯繫製造業者或經銷商。 

訂購品號 

品號 描述 

PFR-01 尿失禁探頭 1 入 

SAE-MPBFPK 大蝴蝶形電極片 2 入, 大圓形電極片 2 入 

SAE-MPBFPK1 大蝴蝶形電極片 2 入 

SAE-MPBFPK2 大圓形電極片 4 入 

 

警告! 

- 考慮個人衛生，為避免交叉感染，請勿與他人共用電極片，電極片僅供個人使用。 
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清潔與消毒 
 

清潔 指的是用水及中性清潔劑將表面可見的污垢清除。 

消毒 指的是用化學或物理手法消除微生物。 

 

因探頭會放入陰道並可能與黏膜表面接觸。除首次使用，使用者可直接拆封使用 (探

頭在出廠前均已清潔及滅菌)，後續每次的使用，探頭都必須確實清潔、消毒、保存，

以避免受到感染。 

 

準備 

• 軟毛刷 

準備一支專門用於清潔探頭的軟毛刷

(新牙刷亦可)，切勿再用於刷牙或清

潔其他物品。建議使用尼龍（PA）

或聚丙烯（PP）刷毛的牙刷。 

• 溫和的肥皂水或中性清潔劑 pH7.0

如，洗碗精、食品清潔劑、無微粒洗

手液。 

警告：不要使用牙膏，其中的研磨成

分可能會刮傷探頭，更容易受污染。 

• 常溫水(約 26℃/79℉) 

在水槽或鍋中準備常溫水。 

• 飲用水 

乾淨且無雜質。 

• 兩塊乾淨、柔軟的無絨布 

一塊布用於清潔導線，另一塊墊在探

頭和導線下方，乾燥用。 

• 新的夾鏈袋或乾淨的袋子 

用於存放清潔過後的探頭和導線 

• 醫用酒精一瓶 (濃度 70%～75%) 

用於消毒探頭及導線。 
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探頭清潔 

1. 每次使用後，將探頭的導線取出 

2. 用常溫水(約 26℃/79℉) 搓洗探頭，使用溫和的肥皂水或中性清潔劑 pH7.0，

去除探頭上可見的污物。 

3. 用軟毛刷清潔探頭表面，特別是兩側金屬電極周圍的縫隙。 

4. 清潔完成後，請檢查探頭，確保已徹底清潔。若仍不乾淨，請重複清潔程序。 

5. 用飲用水徹底沖洗探頭。 

6. 將探頭放在乾淨、柔軟的無絨布上晾乾。 

7. 當探頭完全乾燥後，將探頭連同導線一起放入乾淨的夾鏈袋中存放。 

 

導線清潔 

為防止 USB 接頭生鏽，避免將導線沖洗或浸泡水中。過程盡量通過擦拭來清潔。 

1. 用沾水後的布擦去導線表面的髒污。 

2. 如果有難以去除的頑固污漬，可以再用軟毛刷刷洗。 

3. 用清潔布擦拭掉導線表面的水漬直到表面乾燥。 

4. 若 USB 接頭被沾濕了，您可以使用乾的布或紙巾來吸乾水分。 

5. 亦可用沾有酒精(濃度 70%～75%) 的布擦拭導線表面做輕度消毒。 

6. 清潔完成後，請檢查導線，確保已徹底清潔。若仍不乾淨，請重複清潔程序。 

7. 將清潔後的探頭及導線完全晾乾。 

8. 將探頭及導線一起放入乾淨的夾鏈袋中。 

 

警告: 

- 請勿將探頭放入烘乾機中. 

- 請勿使用漂白劑、氯、香油或芳香基溶液。這些溶液會破壞探頭，造成裂縫並縮

短產品的使用壽命。 
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探頭消毒 

必要時，在清潔後請進行消毒 (物理性消毒優於化學性消毒，不會有殘留問題)，可最

大程度地降低感染風險。由下列方法擇一執行： 

消毒 方法 1: 酒精浸泡 方法 2: 沸水消毒 或 奶瓶消毒鍋 

準備 • 準備乾淨有蓋的容器，如: 玻

璃、HDPE、PP、不銹鋼材質，

尺寸可容納整個探頭為主 

• 醫用酒精一瓶（70%~75%） 

• 一塊乾淨、柔軟、不起絨的布 

• 依前段說明，先將探頭清潔晾乾 

• 可容納整支探頭的容器或鍋子 

• 乾淨的夾子(木質、塑膠或金屬) 

• 一塊乾淨、柔軟、不起絨的布 

• 依前段說明，將探頭清潔晾乾 

消毒 • 將清潔後的探頭放入容器中 

• 倒入酒精直到探頭完全浸沒 

• 浸泡 10 分鐘後取出探頭並風乾 

 

 

 

警告: 

• 請勿浸泡探頭導線 

• 酒精為易燃液，遠離熱源或火源 

• 酒精是揮發性液體，使用後封蓋 

• 將清潔後的探頭放入容器或鍋中 

• 倒入飲用水，直至探頭完全浸沒 

• 將水煮沸(97°C~100°C)10 分鐘 

• 夾出探頭放在無絨布上冷卻風乾 

*若採奶瓶消毒鍋，比照指示實施即

可 

警告: 

• 請勿將探頭導線放入 

• 在煮沸期間，不要用手觸摸探頭

以免燙傷 

 

導線不可與探頭一起進行高溫消毒，請用乾淨的布沾酒精後擦拭線材表面即可。 
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檢查 

在每次使用前，請先檢查探頭與導線，如果有任何明顯的劣化，應進行更換。 

    

龜裂 生鏽 無法去除的污垢 明顯變色 

    

線皮破損 接頭生鏽 導線斷裂 明顯變色 

提醒: 此探頭的產品壽命可經過 100 次清潔與消毒。如果它已達使用壽命，則應丟棄

並更換新的探頭。 

收納與儲存: 將乾燥的探頭與導線放入乾淨的夾鏈袋中。並存放在乾燥、乾淨的環境

中，避開陽光直射。儲存溫度: 32°F to 122°F (0°C to 50°C)  

 

專業使用者的滅菌和消毒指南 - 請參閱製造業者章節，向製造業者聯繫索取。 
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問題/故障排除 
遙控器與刺激器 

問題 可能的原因 解決辦法 

螢幕無顯示 低電量 請充飽電，再嘗試使用 

在高電量情況下

電刺激感受微弱 

電極片變乾且失去黏性，因此與皮膚

之間的接觸不足 

請更換探頭或電極片 

探頭方向或電極位置 確保探頭方向正確且接觸良好 

在高電量情況下

電刺激終止 

電極接觸不良 確保探頭方向正確且接觸良好 

電極損壞或磨損 請更換探頭或電極片 

電極線或接觸點損壞 請更換新的電極線 

在高電量情況下

療程開始後漸漸

感覺強度減弱 

這屬正常的身體適應過程 如有必要，增加強度 

電刺激的部位感

到不適 

劑量太高 請調低劑量 

電極片靠的太近 重新黏貼電極片 

電極損壞或磨損 請更換探頭或電極片 

確保使用正確的療程 A. 參考療程解說 

B. 如果不適感持續存在，請與醫生

諮詢 

電刺激無效 探頭方向或電極位置 確保探頭方向正確且接觸良好 

不明原因沒有輸出 請聯絡製造業者或合格供應商送修 

電刺激只能從一

個電極片上感覺

的到 

探頭方向或電極位置 確保探頭方向正確且接觸良好 

間歇式輸出 正在使用間歇式治療程式 有些治療程式確實會輸出間歇式的電

刺激，這屬於正常現象。請參考療程

解說。 

電刺激與平常的

感覺有很大不同 

參數或電極位置不當 A. 檢查療程與劑量是否正確並確保

探頭方向或電極位置正確 

B. 稍微改變探頭或電極位置 

無線連線異常 1. 遙控器與刺激距離超過 10 公尺將

影響無線連線。(斷線後刺激器將會持

續輸出至療程結束，此時可透過刺激

器的按鍵來進行離線控制) 

1. 縮短使用距離即可恢復連線  或 

將刺激器重新開機並重新建立連線 

2. 使用時應遠離該無線設備，距離至

少 1.5 公 尺以上 
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2. 週圍環境可能有其它無線設備造

成的射頻干擾 (如: 微波或短波設備) 

刺 激 器 與 遙 控 器

無法連線 

遙控器出廠已與刺激器進行配對。若

刺激器因故而無法連線，可透過配對

流程重新配對。 

請聯絡授權經銷商協助進行配對操

作。 

注意: 如果您的產品因上述以外原因出現故障，請聯繫製造業者或授權經銷商的客戶服務。 

電極片 

問題 可能的原因 解決辦法 

電極片失效 

電極片與導電線連接不良 檢查電極片與電極線是否正確連接 

電極片與皮膚接觸不良 檢查電極片是否已過期、磨損或接觸不

良；嘗試使用新的水凝膠或電極片 

電池電量 

問題 可能的原因 解決辦法 

裝 置 電 池 電 量 過

低 

由於電池電量耗盡，裝置可能會在輸

出電刺激期間關閉 

應即刻停止電刺激輸出並為儀器充電 

電池耗電過快 可能是電池已達使用壽命或內部零件

發生損壞導致不正常的電流消耗 

請聯絡經銷商進行電池檢修及更換 

探頭  

問題 可能的原因 解決辦法 

探頭失效 

導線導通不良 檢查探頭與導線是否確實連接 

探頭電極與治療區域的接觸不良 探頭上的金屬電極片必須與使用者的

肌肉緊密接觸才能有效輸出 

 

廢棄處置 
此產品為電子產品，可能包含對環境有害的物質，因此，已達產品達壽命時，

請勿將此產品與一般家庭垃圾一起丟棄。遙控器和刺激器是屬電子設備，應按

照當地國家法律規定的回收標準與任何其它電子廢棄物一併處理。 

當水凝膠不再有黏性、被體液污染或無法再提供治療程式時，請將其丟棄在兒童和寵物

接觸不到的容器中。 
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技術規格 
無線遙控器 RS-48R 

電池 充電式鋰電池(LiPo), 3.7 V, 210 mAh 

充電電源 Type C 接頭 5V/0.25A 

顯示營幕 1.77" TFT LCD 彩色營幕 

無線射頻 2.4GHz, 自動配對, 10 公尺無線傳輸距離 

電源分級 內置電池或 Class II 電源裝置 

IP 等級 IP22 

尺寸 125mm [4.92"] x 40mm [1.58"] x 13.7mm [0.54"] 

重量 44.1g 

操作/儲存/運輸環境規格 

溫度 0°C to +40°C 

濕度 10 to 90% RH 

氣壓 700 hPa to 1060 hPa 

 

無線刺激器 RS-48U 

電池 充電式鋰電池(LiPo), 3.7 V, 210 mAh 

充電電源 Type C 接頭 5V/0.25A 

電刺激通道數 2 獨立通道 (通道 A: 下方磁吸輸出; 通道 B: USB Type C 輸出) 

電刺激波形 雙向對稱方波 

調變頻率 1-100 Hz 

調變波寬 40-400 us 

最大輸出電壓/電流 80mA @500 ohm (max.) 可調範圍: 1-99 階 

無線射頻 2.4GHz, 自動配對, 10 公尺無線傳輸距離 

電源分級 內置電池或第二等級電源裝置 

IP 等級 IP22 

醫療器材電氣等級 Type BF 

尺寸 61mm [2.36"] Diameter x 14.77mm [0.58"] 

重量 34.2g 

操作/儲存/運輸環境規格 

溫度 0°C to +40°C 

濕度 10 to 90% RH 

氣壓 700 hPa to 1060 hPa 

 

尿失禁探頭 PFR-01 

品名 PFR-01 (陰道用) 

接觸病患材質 醫療級 PC 與不鏽鋼 (耐高溫、可重覆消毒) 

尺寸 Ø31.6 mm 可放入長度：70mm 總長度：95mm 

電極表面積 約 767 mm2 

顏色 醫療級 PC 原色 (白色) 

滅菌包裝 Tyvek 泰維克滅菌袋 

滅菌方法 符合 ISO 11137 Gamma 滅菌 

建議消毒方法  酒精浸泡、沸水浸泡、奶瓶消毒鍋、濕熱滅菌、Gamma 
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電磁相容性資訊 
 

本產品可用於一般家庭和專業醫療環境(診所、病房或有限制的醫療設施等)，遙控器和

無線刺激器符合 EN/IEC60601-1-2:2014+A1:2020 EMC 的安全標準規範，並且在電

磁兼容性方面符合 CISPR 標準，發出的射頻（RF）雜訊的是不會干擾其它通訊或電子

系統（如無線電、電腦、電話等）。 

遙控器和無線刺激器是可承受靜電以及來自市電電源的磁場和射頻干擾。但是，無法保

證不會因其它強大 RF（射頻無線電）裝置所發出的射頻而損壞。如想多了解有關電磁

輻射和抗擾性，請參閱以下 EMC 表： 

 

EMMISSION: 

STANDARD ITEM REMARKS 

CISPR 11: 2011 Conducted This EUT is not connected to AC 

source directly. N/A 

Radiated Group 1, Class A 

IEC 61000-3-2:2014 Harmonic current emissions For the equipment with a rated 

power of 75W or less, limits are 

not specified in this standard. 

IEC 61000-3-3:2013 Voltage fluctuations & flicker Fulfils 

 

IMMUNITY: 

STANDARD ITEM TEST LEVELS REMARKS 

IEC 61000-4-2:2008 ESD Contact: ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 

Air: ± 2 kV,± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV 

Criterion A 

IEC61000-4-3:2010 RS 10 V/m, 80 MHz – 2.7 GHz 

80% AM at 1 kHz 

Criterion A 

IEC 61000-4-4:2012 EFT ± 2 kV, 5kHz / 100 kHz Impulse 

Frequency, 300ms Burst Period 

Criterion A 

IEC 61000-4-5:2014 Surge AC power port: 0.5 kV, 1 kV Criterion A 

IEC 61000-4-6:2013 CS 3Vrms 0.15 MHz – 80 MHz, 80% 

AM at 1 kHz 

6Vrms in ISM and amateur bands 

Criterion A 

IEC 61000-4-8:2009 PFMF 30 A/m 

50 Hz / 60 Hz 

Criterion A 
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IEC 61000-4-11:2004 Voltage dips & 

voltage variations 

Voltage Dips: 

1) 0% UT; 0.5 cycle at 0º, 45º, 

90º, 135 º, 180º, 225º, 270º, 

315º 

2) 0% UT; 1 cycle; Single phase 

at 0 º 

3) 70% UT; 25/30 cycles; Single 

phase at 0 º 

Criterion A 

Voltage Interruptions:  

0% UT; 250/300 cycles (50/60Hz) 

at 0º, 45º, 90º, 135 º, 180º, 225º, 

270º, 315º 

Criterion B 

 

無線連線 
RS-48 包括一個遙控器和無線刺激器。刺激器有 2 個輸出通道，遙控器透過 2.4GHz 無

線電發送參數、設置刺激器以進行電刺激。刺激器也可以根據預設參數以其具有的 3 個

按鈕獨立（離線）使用。 

 

NCC LP0002 低功率射頻電機技術規範聲明 

本設備通過 NCC 驗證合格，使用時須遵守“低功率電波輻射性電機管理辦法”第十二

條與第十四條:  

第十二條: 型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅

自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現

象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定

作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性

電機設備之干擾。 

  
RS-48R 認證編號: CCAM22LP1933T2 RS-48U 認證編號: CCAM22LP1943T2 
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製造業者 
 

 製造業者: 

傑邁醫學科技股份有限公司 ZMI Electronics Ltd. 

高雄市前鎮區新衙路 286 之 2 號 4 樓之 1、4 樓之 2、6 樓之 1，新衙路 286 之 4 號 6

樓之 1、6 樓之 2 

電話: +886-7-815-0053 

E-mail: mail@zmi-electronics.com 

衛部醫器製字第 007885 號 

 

醫療器材商: 

傑邁醫學科技股份有限公司 ZMI Electronics Ltd. 

高雄市前鎮區復興四路 12 號 12 樓之 10 

電話: +886-7-815-0053 

E-mail: mail@zmi-electronics.com 

 

Levina® 樂維耐® 中英文品牌均為合法註冊商標，為傑邁醫學科技股份有限公司所有

並授權各地經銷商進行使用。 

品牌網址: www.levina.com.tw 

售後服務: service@levina.com.tw 

聯絡電話: +886-7-815-0053 
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